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AMT Bridle

Familie av nesergrretensjonssystemer
Bruksangivelser, indikasjoner, og kontraindikasjoner for bruk

Bridle-klipsen, teipen og kateterreret er MR-trygge MR
Bridle-sonden, kateteret, og ndlen er MR-utrygge &%
Ikke laget med DEHP

Ikke laget med naturlig gummilateks

Settets innhold:

* Sonde som kan brukes flere ganger
» Nélguide

+ Fleksibelt Bridle-kateter

+ Retensjonsklips

» Klips&pningsverktay

* Smaremiddel (ikke vist)

Sikkerhetsnélguide Oransje
Gjenvinningssonde
Fleksibelt Bridle-kateter

- Innrettingsmerker

-+ Dybdeindikatormerker

Klips&pningsverkioy
Klipseksempel: Festet Kiips
0 @
Profange-kiips  Stapdaibimer ST

ProRange-klips Standard-klips

5-6F - Klipsen er LILLA BF - Klipsen er LYSEGUL
8-10F - Klipsen er BLAGRONN  gF — Klipsen er LILLA

n 8F - Klipsen er HVIT
Pro-klips 10F - Klipsen er BLAGRGONN
8F - Klipsen er HVIT 12F - Klipsen er BLA

10F - Klipsen er BLAGRONN
12F - Klipsen er BLA

Pro-klips

14F - Klipsen er GUL

16F - Klipsen er GUL

18F - Klipsen er LYSEBLA

Standard-klips

14F - Klipsen er GUL

16F - Klipsen er GUL

18F - Klipsen er LYSEBLA Gjort i Amerika
- Cleveland, Ohio

Advarsel: Foderal (amerikansk) lov begrenser denne anordningen til salg,
distribusjon og anvendelse av eller etter ordre fra lege.

Det er anbefalt at man foretar en grundig undersekelse av nesen fer man plasserer AMT Bridle™ eller AMT Bridle Pro™ hos pasienter
for 4 sikre at tilstrekkeli beinmengde forblir i bakre septum for 4 stotte AMT Bridle-systemet. Det ber ogsd gjennomfores en
neseundersokelse etter Bridle™- eller AMT Bridle Pro™-plasseringen for 4 sikre at navlestrengteipen eller Bridle-rarslayfen har
passert bak neseseptumet i stedet for gjennom en septal perforering.

MERK: Systemet leveres ikke-sterilt, for engangsbruk_ Inspiser alt innholdet i settet for skade. Hvis det er skadet, mi du ikke
bruke produktet.

BRUKSINDIKASJONER

AMT Bridle™ eller AMT Bridle Pro™ - T
er indikert for & forhindre utilsiktet forskyvning eller fieming av  det bar und
nasogastriske/nasointestinale (NG/NI) ror. neseslangen pa.

ADVARSEL: Det kan vaere sveert vanskelig eller umulig &
plassere Bridle for pediatriske pasienter som er nasalt intubert.

ADVARSEL: Overdreven trekkraft pA AMT Bridie™ eller AMT
Bridle Pro™ kan fordrsake rerforskyvning eller neseskader;
om det finnes en aftemativ méte & sikre

KONTRAINDIKASJONER FOR BRUK

Pﬁl;m_a he_znggten er“ kontraindikerl_fﬂ;t pasienter k"-g—d Dréja;?le
Uivetshinonnger. slier uregeamessigheter,: 0g. ans e MERK: Ingen pasientsedasjon er nadvendig for plassering
In'amebmdd.rggildte brukes pé pasienter med trombocytopeni av AMT Brid[eE eller AMT Bridie Pro™  Imidiertid kan

(<100 Kul) eller umiddelbart etter septoplastikk. Ma ikke brukes jon brukes etter helsepersonellets skjann g
pasienter med et podeplogben. Det ber utvises ekstrem hs medas_qlm ssi dersom
forsiktighet med premature barn og nyfedte pasienter. Ikke bruk 9

Bé pasienter som kan w AMT Bridie™ eller AMT Bridle  Det anbefales at Bridle pl for fle neseror for
ro™ i en slik grad at det ferer alvorlig skade. pediatriske pasienter.

(" tilkobling

Fleksibelt
Bridle-kateter

NORSK



Sett sonden inn
_ i den forste ribben

Neseror

Bridle-ror

E Nélhandtak
L

Sett inn kateter —

Kateter med magnet

68
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MERK: Det er foretrukket at pasienten ligger i hvilestilling
fer plassering. AMT Bridle Pro™ kan plasseres faor
eller etter nesereret. Viktig: Smoremiddel er ikke
nodvendig for bruk med dette AMT Bridle Pro™-
systemet. Imidlertid kan smeremiddel eller vann brukes
pa sonden eller toppen av AMT Bridle Pro™-raret hvis
enskelig. Sett den bl4 sonden inn i neseboret p& motsatt
side av nesereret inntil den ferste ribben er i bunnen av
neseboret. Gjer justeringer for mindre pasienter.

MERK: Nélen og kateteret skal settes inn langs
bunnen av neseboret, mot baksiden av halsen — ikke
mot pasientens ayne.

MERKNAD TIL PEDIATRISKE PASIENTER:

Det anbefales at AMT Bridle Pro™ plasseres far
nesergret for pediatriske pasienter. Plassering av
AMT Bridle Pro™ etter nesereret kan vasre mulig, men
kan vsere vanskeligere pd grunn av det begrensede
intranasale omradet.

Sett AMT Bridle Pro™-reret inn i motsatt nesebor for
& tilneerme magnetene. Trekk den oransje ndlen ca.
1 cm (1/27) tilbake inntil magnetene kobles sammen.
A linjere opp dybdeindikatormerkene p& sonden og
kateteret kan hjelpe til ved magnettilkobling. Man kan
here eller fole et “klikk” fra magnetene. Lengdene
pA begge sondene (minus den oransje nélen) ber
eksponeres.

MERKNAD TIL PEDIATRISKE PASIENTER:
Magnettilkobling kan wveere vanskeligere for
pediatriske pasienter p&4 grunn av det mindre
omrAdet for sondemanipulasjon eller pd grunn
av bletvevsbegrensninger relatert til pasientens
intranasale anatomi.

Fjern ndlen ETTER magnettilkobling

Trekk ut sonden

! N

> [ £

Kateter og Bridle-rer vil fremrykke
for & danne sloyfe

Bruksanvisning - Bridle Pro™

Det kan vzere nodvendig & fremrykke sonden eller manip-
ulere sonden for & oppna magnetkontakt.

Hvis det er nedvendig, vri forsiktig sondene fra
side til side og/eller opp og ned for 4 oppmuntre til
kontakt mellom magnetene. Hvis det ikke oppstar
kontakt, fremrykk bade Bridle-reret og sonden.
Viktig: Etter det har oppstatt kontakt, fiern den
oransje nélen helt fra Bridle-roret.

ADVARSEL: Bevegelige eller ikke-samarbeidende
pasienter (spesielt pediatriske pasienter) kan
forArsake ytterligere risikoer under plassering.
Nesebedaevelsesspray kan brukes til & lette
pasientens komfort. Dersom det er hensiktsmessig,
kan sedasjon brukes til & behjelpe plasseringen. |
slike tilfeller ma& du kontakte lege.

Trekk forsiktig sonden tilbake og la Bridle-roret
fremrykke gjennom nesen. Fortsett til de to svarte
merkene pa Bridle-reret er helt trukket opp og
giennom ett nesebor og minst et par tommer
utenfor det motsatte neseboret. Dette skaper en
sleyfe eller “Bridle” rundt plogbenet. Hvis Bridle-
rer ikke fremrykker ut av det motsatte neseboret,
fiern Bridle-rer, erstatt ndlen og start pa nytt i trinn
1.
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Bruksanvisning — Bridle Pro™

5 | Bridle-ror

bla sonden.

nadvendig.

. Fleksibel utvendig kiips
Stiv indre klipa
Bridle-ror

S ..

Viktig: Skyv klipsen opp AMT Bridle Pro™-roret i
posisjon. Klipsen ber plasseres nser neseboret, ca.
1 ocm (1/2") eller en “fingerbredde” fra neseboret.

MERK: Klipsen skal ikke berare neseboret.

PRO RANGE CLIPS:
5-6FR og 8-10FR

Plasser neseroret i kiipsens
sirkulaere nesergmegion

Plasser tinn ik

Klipp av og kast bort Bridle-rerseksjonen som
inneholder magneten, svarte merker og den

Hvis nesereret ikke er plassert, sett det inn nd
etter nasalrerprodusentens instruksjoner.

Tark ned neseraret og Bridle-reret hvis det er

PRO CLIPS: 8, 10, 12FR

] nesarorregion. Plasser nesereret inn i kanalen eller spor.

PRO CLIPS: 14, 16, 18FR
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Neserorklips Neseror

| | Klips
cli

// 810,12

Pro Range Clip 5-6FR og 8-10FR
Kiips o\
Neseror A

e ot

14,16, 16rm

Bruksanvisning — Bridle Pro™

PRO RANGE-KLIPS: 5-6FR og 8-10FR

Serg for at nesereret passer godt. Plasser les streng
av Bridie-rer mellom de klare flatene under klipsens
sirkelomréde.

PRO KLIPS 8, 10, 12FR
Serg for at nesereret passer sikkert i kanalen. Plasser les
streng av Bridle-rer i klipsens hengsel.

PRO KLIPS: 14, 16, 18FR

Serg for at nesereret passer sikkert i kanalen. Plasser les
streng av Bridle-rer mellom den mykere indre delen av
klipsen og den ytre, mer stive plastdelen.

PRO RANGE-KLIPS: 5-6FR og 8-10FR
Lukk klipsen ved 4 gripe den naer klipsens bunn og fast
snappe den igjen.

PRO KLIPS: 8, 10, 12FR
Lukk klipsen ved 4 brette over plastkanten og fast snappe
den av.

PRO KLIPS: 14, 16, 18FR
Iaual_?( klipsen ved 4 brette over plastkanten og fast snappe
av.

MERK: Serg for riktig posisjon av neseslangen, Bridle-rer
og klips fer lukning.

MERK OGSA: Noen neserar er mer stive enn andre, og
det kan kreves en heyere kraft for & lukke klipsen.

ADVARSEL: Ikke bruk fremmedlegemer for & 4pne eller
lukke klipsen da dette kan skade klipsen, noe som gjer den
mindre sikker og/eller ineffektiv. Hvis klipsen blir skadet,
bruk en ny klips.

NORSK



Bruksanvisning — Bridle Pro™

Bruksanvisning — Bridle Pro™

— Trekk forsiktig pa endene pé Bridle-roret - KLIPSAPNINGSVERKTOY

icm

for a kontrollere at klipsen er lukket

— Hold reret fast

Etter at klipsen er helt lukket, knytter du de to
Bridle-strengene sammen i en enkel knute under
Kklipsen.

Kutt overflodig Bridle-rer

Kutt det overfledige Bridle-raret 1 cm (1/2")
under knuten.

Merk plasseringen av AMT Bridle Pro™ i
pasientens diagram.

ADVARSEL: Gjennom hele levetiden til AMT
Bridle Pro~, ma klipsen inspiseres visuelt for
tegn pa skade eller los tilknytning til nesereret.
Overvdk Kklipsen og neserarposisjonen
regelmessig for neserermigrasjon.
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Nér klipsen mé& &pnes, plasser siden av
Apningsverktayet inn i klipsen. Trykk inn og vri
litt for & &pne.

FJERNING

For & fierne AMT Bridle Pro™ og neserer: kutt bare
EN streng pa Bridle-reret. Dra forsiktig bade AMT
Bridle Pro og neseraret ut av nesen.

For & fierne kun AMT Bridle Pro™ Kutt bare EN
streng av Bridle-reret og &pne klipsen. Trekk
forsiktig pa den &pnede klipsen for & fierne Bridle-
reret fra nesen.

ADVARSEL: Det ma utvises stor forsiktighet for &
forhindre utilsiktet svelging ettersom Bridle-raret
lett kan glide tilbake i nesen.

MERK:
Anbefales for opptil 30 dagers kontinuerlig bruk.
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For a complete list of products, news and videos visit
En komplet produktliste, nyheder og videoer kan findes pé
Ga voor een volledige productenlijst, nieuws en video's naar
Taydellinen luettelo tuotteista, uutisista ja videoista kéay
Pour une liste compléte des produits, les nouvelles et les vidéos visitent
Fiir eine volistindige Liste der Produkte, News und Videos besuchen
MNa pa mnpn Adiota npoiovtwy, emokedBeite véa kal Bivieo
Per un elenco completo dei prodotti, delle notizie e dei video visita
For en komplett liste over produkter, besek nyheter og videoer
Para obter uma lista completa de produtos, noticias, e videos, acesse
Para una lista completa de productos, noticias y videos visite
Foér en kpmp[e’gl lista pa produkter, nyheter och videofiimer, se
Bl o Aladll Al 2y LAY g clatiall e ALalS Al o gaall

www.AppliedMedical.net
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Connect with AMT Today
Etabler forbindelse til AMT i dag
Neem vandaag nog contact op met AMT
Ota yhteyttd AMT:hen
Communiquer avec AMT aujourd’hui
Kontaktieren Sie uns noch heute
ZuvbeBeite ye Tnv AMT ZnRuepa
Mettiti in contatto oggi con AMT
Koble til med AMT i dag
Conecte-se a AMT hoje
Conecte con AMT hoy
Kontakta AMT idag
asdl AMT g Joal gt
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